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1. Αναλυτική μεθοδολογία 
Για την ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του οργανικού υλικού στα δείγματα που 
συλλέχθηκαν, αναπτύχθηκε ένα αναλυτικό πρωτόκολλο υψηλής διαχωριστικής 
ικανότητας και μεγάλης ευαισθησίας, που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της 
ανάλυσης των διαφόρων κατηγοριών οργανικών ενώσεων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές 
συνοψίζονται στα εξής: α) οι οργανικές ενώσεις βρίσκονται σε χαμηλές 
συγκεντρώσεις (pg/gr έως ng/gr) και β) για τον προσδιορισμό των διαφόρων 
κατηγοριών οργανικών ενώσεων (άπολες, πολικές, πολικές, όξινες, ουδέτερες) 
απαιτούνται διαφορετικά αναλυτικά στάδια.  
Τα κυριότερα επιμέρους στάδια του αναλυτικού πρωτοκόλλου περιέλαβαν τον 
καθαρισμό των δειγμάτων και την εκχύλιση με οργανικούς διαλύτες για την 
απομόνωση του οργανικού υλικού, τον διαχωρισμό με υγρή χρωματογραφία του 
ολικού οργανικού υλικού στις επιμέρους κατηγορίες οργανικών ενώσεων, την 
μετατροπή των ύδροξυ- και καρβόξυλο-ομάδων σε έστερο-ομάδες, και τον ποιοτικό 
και ποσοτικό προσδιορισμό των ενώσεων με αέρια χρωματογραφία (Gas 
Chromatography - GC), σε συνδυασμό με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (Flame 
Ionization Detector - FID) και ανιχνευτή φασματοσκοπίας μάζας (Mass Spectrometry 
Detector - MSD).  
 
1.1 Κατεργασία των δειγμάτων και απομόνωση του ολικού οργανικού 
εκχυλίσματος (ΤΟΕ)  
Για την απομόνωση του ολικού οργανικού υλικού του ιζήματος, πραγματοποιήθηκε 
εκχύλιση με συνδυασμό οργανικών διαλυτών. 25 έως 50 g ιζήματος, τοποθετήθηκαν 
σε φυσσίγγιο ινών υάλου (glass fiber cartridge), καλύφθηκαν με βαμβάκι και 
εκχυλίστηκαν σε συσκευή Soxhlet με  250 ml CH2Cl2 και CH3OH (αναλογία 4:1), για 
18-24 ώρες. Στη συνέχεια, το εκχύλισμα μεταφέρθηκε σε  καθαρή φιάλη μέσω 
διηθητικού ηθμού ο οποίος περιείχε Na2SO4 ως ξηραντικό. Ακολούθησε συμπύκνωση 
του διαλύτη στο rota-vap έως 1-2 ml και κατόπιν έως ξηρού, υπό ροή αζώτου.  
 1.2 Διαχωρισμός του οργανικού υλικού (ΤΟΕ) ανά κατηγορίες ενώσεων  
Το ΤΟΕ αποτελεί μίγμα ενώσεων διαφορετικής πολικότητας. Για να γίνει δυνατή η 
ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η 
κάθε κατηγορία ενώσεων, πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός με στήλη υγρής 
χρωματογραφίας υπό ροή αζώτου 1.4 ml/min. Τα μίγματα διαλυτών έκλουσης είναι 
αυξανόμενης πολικότητας. Η ικανότητα διαχωρισμού των διαφόρων ομολόγων 
σειρών ενώσεων καθώς και οι ανακτήσεις τους έχουν δοκιμαστεί με μίγμα πρότυπων 
ενώσεων από τις διάφορες κατηγορίες ενώσεων (Gogou et al., 1998). 
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 Σχήμα 1: Χαρακτηριστικό χρωματογράφημα  του συστήματος GC-FID: πρώτο κλάσμα της 
υγρής χρωματογραφίας, όπου: 
Cn: κ-Αλκάνια (όπου n: ο αριθμός ατόμων άνθρακα) 
Pr: Πριστάνιο 
Ph: Φυτάνιο 




















































 Σχήμα 2: Χαρακτηριστικό GC-MS (SIM) χρωματογράφημα του δεύτερου κλάσματος της 








7. Mέθυλο-φλουορανθένια & Μέθυλο-πυρένια (216)
8. Ρετένιο (234)








































 Σχήμα 3: Χαρακτηριστικό GC-MS (TIC) χρωματογράφημα: κ-αλκανάλες και αλκανόνες-2, 
όπου: 
an: κ-αλκανάλη, n αριθμού ατόμων άνθρακα. 




























 Σχήμα 4: Χαρακτηριστικό TIC χρωματογράφημα του συστήματος GC-MS: τέταρτο κλάσμα 
της υγρής χρωματογραφίας. 
















































Σχήμα 5: Χαρακτηριστικά GC-MS (TIC) χρωματογραφήματα: αλειφατικά οξέα, όπου: 
14-32 : κ-αλκανοϊκά οξέα (αντιστοιχεί στον αριθμό ατόμων άνθρακα). 
Cn:x :  Ακόρεστα οξέα (n και x αντίστοιχα: ο αριθμός ατόμων άνθρακα και διπλών δεσμών). 
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